
使用目的
JT003 の赤ん坊の耳の温度計は eardrumn の周囲のティッシュによって赤外線エネルギーを測定する。

体温の一般的な知識

人間のコアの温度は、心臓と脳の血液の温度です。直接、鼓膜、経口、直腸、腋窩などを測定することができるいくつかのサイトがあります。

どのように温度を測定するには?

1、耳の温度を測定する前に、センサーカバーを脱いでください。センサーに汚れがある場合は、コットンスワップまたは 95% アルコールで湿らせた柔らかい布でそれをきれいにしてく
ださい。



2、測定モードでは、環境温度は常に LCD ディスプレイ上にあります。

3、耳温度には自動測定機能があります。耳にそれを置くとき、正確な温度測定は、"Bi" の声で撮影されている、緑の LED はすべてが正常であることを意味されます。読書
が38℃より高いとき、赤い LED は赤ん坊が熱であることを意味する。

4、耳温度計は、測定後1分以内に任意のトリガなしでスタンバイモードになります。"オン/オフ" キーを押すと、すべてのシンボルは、LCD ディスプレイ上になり、モードを測定さ
れます。

注意:
自分で温度計を分解したり修理したりしないでください。



温度計の近くに携帯電話を使用しないでください。
電池を交換する際は、電池の極性に注意してください。
温度計を3ヶ月以上使用しない場合は、バッテリーを取り外します。


